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Specyfikacja techniczna: 
[bookmark: _GoBack]Cariescan Pro - urządzenie do diagnozowania próchnicy  lub o parametrach równoważnych

											

	Lp.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny
	Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE 
lub parametr oferowany

	1.
	Sygnalizacja wykonania pomiaru dźwiękowa i świetlna
	

	2.
	Ekran LCD
	

	3.
	Podstawka ładująca
	

	4.
	Zasilacz (wyjście 6V, 0-1,7A)
	

	5.
	Przewód do pomiaru tkanek miękkich
	

	6.
	Tester przewodu (Cable Test Adaptor)
	

	7.
	Transport z wniesieniem
	

	8.
	Dostawa i montaż  na miejsce wskazane przez Zamawiającego
	



  





Data……………..  						………………………………………………
pieczęć i podpis Wykonawcy
