Parametry techniczne: 
Bezcieniowa lampa medyczna  LED KS-Q10 ALU  – 1 szt. o parametrach podanych poniżej


	LP.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny ustalone przez Zamawiającego 
	Wymagana odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy

	1. 
	Kolor oprawy biały
	tak
	

	2. 
	Źródło światła LED. Pobór mocy min. 12 W ( 10 x LED )
	tak
	

	3. 
	Średnica oprawy 260 mm
	tak
	

	4. 
	Strumień światła  przy 100 cm- min. 20 cm
	tak
	

	5. 
	Natężenie światła  przy odległości 60 cm – min. 60 000 LUX.
	tak
	

	6. 
	Natężenie światła przy odległości  100 cm – min. 40 000 LUX.
	tak
	

	7. 
	Żywotność minimum 40 000 godzin
	tak
	

	8. 
	Regulacja jasności
	tak
	

	9. 
	Zasilanie  110- 265 V, 50/60 Hz
	tak
	

	10. 
	Certyfikat CE
	tak
	

	11. 
	Wysokość statywu najlepiej od 80 do 100 cm
	tak
	

	12. 
	[bookmark: _GoBack]Długość ruchomego ramienia 90 cm
	tak
	


Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji podanych w rubryce ‘’ Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego’’ spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w rubryce ‘’ Odpowiedź Wykonawcy’’ traktowane będzie jak brak danej funkcji lub parametru.


Data                                                                                                             podpis osoby upoważnionej


