Parametry techniczne: dostawa i montaż  lamp chirurgicznych LISSALED 120 - 2 szt.  o parametrach podanych poniżej lub równoważny o parametrach podanych poniżej


	LP.
	Wymagana funkcja lub parametr graniczny ustalone przez Zamawiającego 
	Wymagana odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy

	1. 
	Ilość  LED nie mniej niż 54
	tak
	

	2. 
	Rozmiar czaszy  nie mniej niż 50 cm
	tak
	

	3. 
	Oświetlenie w odległości 1 m od pola pracy max. 120 000 Lux, min. 40 000 Lux
	tak
	

	4. 
	Oświetlenie endoskopowe
	tak
	

	5. 
	Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga ˂ 1°C
	tak
	

	6. 
	Współczynnik oddawania barw nie mniej niż:  Ra 95 , R9 90
	tak
	

	7. 
	Temperatura barwowa od 3800K/4300K /do 4800K regulowana w trzech krokach
	tak
	

	8. 
	Rozmiar pola oświetleniowego  D10 max. 30 cm, min. 20 cm
	tak
	

	9. 
	Wgłębność oświetlenia:                                                                                  Ec 60 %  nie mniej niż  65                                                                    Ec 20%  nie mniej niż  - 125                                                                                 
	tak
	

	10. 
	Efekt rozproszenia :                                                                            z tubą nie mniej niż 100%                                                            1 maska  co najmniej 45%                                                                                2 maski co najmniej 45%                                                                                 1 maska + tuba co najmniej 45%                                                                                   2 maski + tuba co najmniej 45%
	tak
	

	11. 
	Pobór mocy ≤ 85
	tak
	

	12. 
	Przeciętna trwałość LED ( praca ) nie mniej niż  50 000 godzin
	[bookmark: _GoBack]tak
	

	13. 
	Instalacja  lamp
	tak
	

	14. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Proszę podać adres
	tak
	


Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji podanych w rubryce ‘’ Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego’’ spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w rubryce ‘’ Odpowiedź Wykonawcy’’ traktowane będzie jak brak danej funkcji lub parametru.


Data                                                                                                             podpis osoby upoważnionej


