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Odpowiedzi (4) na pytania Wykonawców


NAZWA POSTĘPOWANIA  
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pytania do części 1 postępowania:
Spektrofotometr na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

1. Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o powtarzalności długości fali +/- 0.35 nm?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza spektrofotometr o powtarzalności długości fali +/- 0.35 nm.

2. Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o zakresie fotometrycznym co najmniej:
-0.300~3.5 A
0.3~150% T
0.02~34996 C
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza spektrofotometr o zakresie fotometrycznym co najmniej
-0.300~3.5 A
0.3~150% T
0.02~34996 C

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany Siwz. Zmiany zaznaczone są kolorem zielonym. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.


Z upoważnienia Rektora 
Kanclerz UMW
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