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Specyfikacja techniczna 
Mikroskop Primostar 3 – jasne pole LED
	 Wymagana funkcja lub parametr graniczny
	Wymagana
odpowiedź
	Odpowiedź wykonawcy

	Okulary 10x pole widzenia
	tak
	

	Wskaźnik okularowy
	tak
	

	Obiektywy i Plan-Achromat 4x, 10x, 40x, 100x oil
	tak
	

	Oświetlenie LED 5700K
	Tak
	

	Kondensator 0,9/1,25
	tak
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