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Specyfikacja techniczna: Stół pochyleniowy elektrycznie regulowany - do procedur kardiologicznych 
[bookmark: _GoBack]w tym testów pionizacyjnych wraz z wyposażeniem.


	Lp.
	Wymagana funkcja 
	Wymagana
odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy

	1.
	Elektryczna regulacja pochylenia w zakresie -20st. do +74st. z prędkością ok 14 mm/s (czas poziomowania min. 12 sek.).
	Tak
	

	2.
	Wymiary 1900 mm x 620 mm(+/-5%), wysokość leża w pozycji poziomej 730mm (+/-5%).
	Tak
	

	3.
	Maksymalne obciążenie do 150 kg.
	Tak
	

	4.
	Wykończenie leża skórą syntetyczną grubości  64 mm (+/-5%).
	Tak
	

	5.
	Leże dwusegmentowe dzielone
	Tak
	

	6.
	Zawiera parę szyn standardowych o długości  1560 mm (+/-5%)
	Tak
	

	7.
	Oparcia na ręce
	Tak
	

	8.
	Blat oparcia stóp
	Tak
	

	9.
	Pas pacjenta 2200 mm x 250 mm (+/-5%) + dodatkowy pas podtrzymujący badanego 2200 mm x 250 mm (+/-5%)
	Tak
	

	10.
	Sterowanie nożne
	Tak
	

	11.
	Opcja centralnego blokowania kół
	Tak
	

	12.
	Uchwyt rolki prześcieradła papierowego
	Tak
	

	13.
	Kątomierz stalowy
	Tak
	

	14.
	Transport z wniesieniem
	Tak
	

	15.
	Dostawa i montaż  na miejsce wskazane przez Zamawiającego
	Tak
	

	16.
	Uruchomienie i szkolenie
	Tak
	

	17.
	Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e mail
	




1. Niespełnienie wszystkich funkcji spowoduje odrzucenie oferty.   
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe,  kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.  



Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy   
